Politechnika Krakowska, Wydzial Inzynierii Ladowej
LABORATORIUM WYTRZYMALOSCI MATERIALOW

Imig i Nazwisko data

TENSOMETRIA ELEKTROOPOROWA
MIMOSRODOWE ROZCIAGANIE

Dane do obliczen:

modut Younga dla stali: E =205 GPa

obcigzenie: P=11.15 kN

mimosréd dziatajacej sity: zp = 25 mm

zginany przekrdj poprzeczny: b = 10 mm, ~ = 30 mm
potozenie czujnikéw (mierzone od srodka cigezkosci):
-13 mm, -7 mm, -3 mm, 3 mm, 8 mm, 12 mm.

pole przekroju: A = b xh =300 mm” =3 10 m?
moment bezwladnosci: 1, = bh'/12 =2.25 10" m*

P P
teoretyczny rozktad naprezen: o, = 1 + IZO

z;, =[-123.9, -49.6, 0.0, 74.3, 136.3, 185.8] MPa
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Rozklad naprezen rzeczywistych (pomierzonych) i nominalnych.
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